HASTA YATAGI KIRALAMA HIZMETLERI 


Hasta yataklan kisa siireli olarak kiralanabilir. istanbul’un tiim ilgclcrine aym giin icinclc 
kiralama islcmlcri yapiyoruz. Hasta yataklari hastanin rahatligi icin olduk^a onemlidir. Ufak 
rahatsizliklarda hasta yataklari kiralanabilir. Kiralama fiyatlari modele ve yatagin motorun 
gore degi§iklik gostermektedir. istanbul’un turn ilgclerine ve bayimiz bulunan diger illere 
iicretsiz olarak kurulum yapmaktayiz. Kiralama siiresi bittiginde evinize gelip hasta yatagim 
ahp geri donmekteyiz. Bunlarm tamami iicretsiz olup sizden sadece kiralama parasi 
ahnmaktadir. 

Kiralama siiresi boyunca hasta yataklari garanti kapsamindadir. Herhangi bir sorun 
oldugunda servisimiz iicretsiz olarak evinizde hizmet vennektedir. Bircjok kiralik hasta yatagi 
modelimiz bulunmaktadir. Bu modeller soylcdir 

IkI MOTORLU HASTA YATAGI: Bu hasta yatagi kumandah elektrikli iki motoru 
sayesinde hareket eder. Bu hasta yatagimn ba§ ve ayak kismi harekete etmektedir. Bu hasta 
yatagimn yan korkuluklari ve basliklari plastik, demir ya da aliiminyumdan olabilir. iki yiiz 
kilogram ta§ima kapasitesine sahiptir. 

EV Tipi AH§AP HASTA YATAGI: Bu hasta yatagi da iki motora sahiptir. Bu hasta 
yatagimn ozelligi ah sap tan olu§masi ve bu yiizden ev i$in olduk?a uygun olmasidir. iki yiiz 
kilogram ta§ima kapasitesine sahiptir. 

UC MOTORLU HASTA YATAGI: Bu hasta yatagimn iki motorlu hasta yatagindan tek 
farki ii^iincii motoru sayesinde yukan asagi hareket etmesidir. Yan korkuluklari ve basliklari 
iki motorlu hasta yatagi gibidir. Yiiz elli kilogram tasima kapasitesine sahiptir. 

DORT MOTORLU HASTA YATAGI: Bu hasta yatagi en liiks hasta yatagidir. 
Dordiincii motoru sayesinde tredelenburg yani asansor ozelligine sahiptir. Yiiz elli- iki yiiz 
kilogram ta§ima kapasitesine sahiptir. 





